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Zkusebn{ laborator akreditovana CIA pod &. 1611 dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Vzorek dislo: 947
Misto odbéru: * étrojsové, Lbc, studanka Skuatska

Chemicka analyza:

Parametr Vysledek Rozmér Metoda 252/2004 Sb.
Amonné ionty <0,05 mg/] SOP CH 25 0,50 mg/1
Dusi¢nany 2,5 mg/1 SOP CH9 50 mg/l
Dusitany <0,05 mg/1 SOP CH9 0,50 mg/l
Chloridy 2,1 mg/l SOPCH9 100 mg/l
pH 5,8 SOPCH 7 6,5-9,5
TOC 2,2 mg/1 SOP CH 17 5 mg/l
Vodivost 8,1 mS/m CSN EN 27888 125 mS/m
Tvrdost 0,25 mmol/] SOPCH11-a 2,0 - 3,5 mmol/1
Zelezo <0,02 mg/l SOPCH 11 -a 0,20 mg/1
Mikrobiologicky a biologicky nalez:

Parametr Vysledek Rozmér Metoda 252/2004 Sb.
Clostridium perfringens 0 KTJ1/100ml SOPM 1 0 KTJ/100ml
Escherichia coli 0 KTJ)/100ml SOP M 6 0 KTJ/100ml
Koliformni bakterie 0 KTJ)/100ml SOP M 6 0 KTJ/100ml
Pocéty kolonif pii 22 °C 0 KTJ/ml CSN EN ISO 6222 200 KTJ/ml
Pocty kolonii pii 36 °C 0 KTJ/ml CSN EN ISO 6222 40 KTJ/ml

Stanoveni oznacend [N-] jsou mimo rozsah akreditace. Stanoveni oznacend [SA-] byla provedena externim dodavatelem v rdmci rozsahu jeho akreditace.

Stanoveni oznacend [SN-] byla provedena externim dodavatelem mimo rozsah jeho akreditace.

* ddaje dodané zdkaznikem
Pro stanoveni oznacend (F-] byl vyuZit flexibilni rozsah akreditace.

Stavovent parametrii: teplota, pach, chut, chlor volny pro vody pitné, teplota pro vody teplé a teplota, chlor volny, chlor celkovy a prihled ve voddch

ke koupdni je provadéno na misté odbéru, pokud neni uvedeno jinak.

Je-li uvedena nejistota méfeni, je uvedena jako roz§itena kombinovan4 nejistota s pouZitim koeficientu roz3ifeni k=2, coz odpovida intervalu spolehlivosti

piiblizng 95%.
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